F-100C
Mini Gőzölő
Használati utasítás
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Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az Alveola Kft. termékeit választotta.

Reméljük készüléke hasznos segítőtársa lesz a mindennapi munka során és folyamatos megbízható működésével hozzájárul kozmetikája sikeres működéséhez.

A megvásárolt készülék csak professzionális felhasználók által történő alkalmazásra készült. Alkalmazásához kozmetikus végzettség szükséges.

Egyéb felhasználók, által történő felhasználás szigorúan tilos!

A használati útmutatóban leírt információk segítségével megismerheti készülékét, valamint elsajátíthatja alkalmazását.

A használati útmutató nem helyettesíti a szakképesítést!

A gépkönyvben leírt kezelési ellenjavallatok, a szakszerűtlen használat, a nem megfelelő szakképesítés hiányából eredő problémákért cégünk nem vállal felelősséget.

Bármely az alkalmazással kapcsolatos kérdésével forduljon az Alveola vevőszolgálatához.

A Gőz jótékony hatása
Skandináviából indult világhódító útjára a gőzterápia, melynek élvezete az őslakosok számára mindennapos tevékenység, kultúrájuk szerves része. A tisztálkodáshoz kapcsolódva,  a tisztaságérzésen túl, teljes testi-lelki felüdülést nyújt az emberek számára.
A bőrre juttatott meleg gőz hatására a bőr legfelső rétege – a stratum corneum- fellazul, az eltömődött pórusok megnyílnak, a pórusokban ülő szarucsapok, comedok könnyen eltávolíthatókká válnak. A verejtékezés fokozódik, a pórusokon keresztül a verejtékkel a bőrfelszínre kerül a pangó anyagcsere termékek egy része. Mivel a bőr erek kitágulnak, a helyi mikrocirkuláció is jelentősen javul. A bőrben és a kötőszöveti résekben felhalmozódott anyagcsere termékek többi része a javuló nyirok és vérkeringésnek köszönhetően a keringéssel távozik. A keringésfokozódás a bőr tónusát is javítja. A meleg gőz okozta tágulás, majd ismételt lehűlés edzésben tartja a kötőszöveti rosthálózatot, serkentve annak rugalmasságát. A mimikai izmok ellazulnak, ezáltal az arc ismét kipihentté válik.
A fokozott faggyútermelés következtében a bőr gyakran fénylő, zsíros. A bőrfelszínre juttatott gőz finoman, de alaposan távolítja el a bőrfelszínről a faggyút, miközben a pórusokat is megnyitja. A bőr a fénylés helyett matt tónust vesz fel.

Aromaterápia

A legutóbbi évek újdonsága, hogy az ózon helyett a gőzt növényi kivonatokkal, illóolajokkal dúsítják, melyek együttesen különlegesen relaxáló élményt nyújtanak. A F-100C mini gőzölő lehetőséget nyújt az aromaterápiára és a különböző aromás olajok gőzzel történő kombinálására. A készülék gőzkarjának végén lévő aroma filterre a kozmetikus illetve vendége igényeihez alkalmas olajat rakhatunk. A gőzölő ezek után automatikusan keveri a filteren lévő illatanyagot a kiáramló gőzzel. 

Olajos bőr esetén ideális a kömény-, rozmaring- és citromolaj. Normál bőr esetén a levendulaolaj lehet jó választás. Száraz, érzékeny bőr esetén nyugtató hatású a kamilla- és a levendulaolaj. Acne-ra hajlamos bőr esetén jó tapasztalatok vannak a teafa olajjal, levendula, kamilla és eucalyptus olajokkal.
Az aroma és illóolaj terápia megkezdése előtt célszerű tájékozódnunk, hogy páciensük nem allergiás-e, mert érzékenység esetén a dúsított gőzzel allergiás tüneteket válthatunk ki.

Gőzölés hatásai

· Bőr felső rétegének fellazítása
· Pórusok megnyitása

· Mikrocirkuláció ezáltal az anyagcsere fokozása

· Sejtek oxigénellátásának élénkítése

· A bőrben felhalmozódott salakanyagok kiürülésének elősegítése

· Az arc mimikai izmainak ellazítása
Készülék kicsomagolása

A készülék kicsomagolása előtt győződjön meg a doboz épségéről. A sérült doboz a készülék szállítás közbeni megsérülésére adhat okot, mely hibás működést eredményezhet. Ilyen esetben az első használat előtt mindenképpen győződjön meg a kezelőszervek helyes működéséről.
Kezelőszervek ismertetése
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1. Főkapcsoló (POWER ON/OFF)

2. Ózon kapcsoló (OZONE)
3. Víztartály
4. Víztartály feltöltésére szolgáló nyílás
5. Gőzkar
6. Illóolaj filter
7. Gőz nyílás
Üzembe helyezés

· Csavarja le a felső fehér zárókupakot és töltse fel a készüléket desztillált vízzel. (a készülék csak desztillált vízzel használható)

· Zárja le a betöltőnyílást ügyelve, hogy tökéletesen zárjon a kupak, igény szerint csepegtessen illóolajat az illóolaj filterre.

· Gondosan törölje meg a kezét, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóval a 230V-os hálózathoz
· Kapcsolja be a főkapcsolót (POWER) a víz felmelegítése automatikusan megkezdődik. A gőz a felmelegítési idő után pár perc múlva megindul.
· Amennyiben alkalmazni szeretné az ózont, kapcsolja be az OZONE gombot. 
· A gőzölést a POWER gomb ismételt lenyomásával állíthatja le.

FIGYELEM!
A készülékek hibátlan működéséhez teljesen zárt rendszer és feltöltött víztartály szükséges. Amennyiben a zárókupak, vagy az alsó víztartály nem megfelelően van rögzítve az eszköz hibásan és balesetveszélyesen működhet
Ha elfogy a készülékből a desztillált víz a készülék automatikusan kikapcsol.

Amennyiben a készülék nem működne, ellenőrizze, hogy fel van e töltve a víztartály, be van-e kapcsolva a készülék, jó-e a biztosíték.

Gőzölési idők és távolságok

A gőzölés során elengedhetetlen a megfelelő távolság megtartás az eszköz gőznyílása és a gőzölni kívánt bőrfelület között. A távolságnak minden esetben min. 30cm-nek kell lennie a sérülések megelőzésének érdekében. Érzékeny bőr esetén javasolt a gőzölési távolság növelése akár 35-40cm-re is.
Karbantartás és javítás

Az F-100C mini vapozon karbantartását használattól függően, de legalább negyedévente el kell végezni. A használat során a fűtőszálra vízkő rakódhat le, amely befolyásolhatja az eszköz helyes működését. A fűtőszálat használattól függően meg kell tisztítani a lerakódott vízkőtől. A karbantartás során továbbá célszerű ellenőrizni a szilikon tömítéseket is. Ezek a fokozott hőhatás miatt elöregedhetnek. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a tömítések cserére szorulnak forduljon szakszervizünkhöz. 
Meghibásodás, vagy nem megfelelő működés esetén hívja az ALVEOLA Kft. ügyfélszolgálatát. Tel.: (06 1) 251 2270.

A javításra elküldött készülékhez szíveskedjen mellékelni a tartozékokat is!

Garancia

Az F-100C vapozon készülékre 1 év teljes körű garancia vonatkozik. A garancia csak a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla, vagy nyugta megléte esetén) érvényes. A vásárlás időpontját a készülék meghibásodásának bejelentésekor, vagy legkésőbb a szervizre történő átadáskor igazolni kell!

Jótállási lehetőségünk nem áll fenn, ha mi, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb felróható, a vásárlás után keletkezett okból következett be. Jótállási felelősségünk megszűnik abban az esetben is, ha a termék javítását, átalakítását – a javítási időn belül – más, velünk jogviszonyban nem álló cég vezette.

A garancia illetékességének helye Budapest.

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:

220-240V~
Működési frekvencia:
50/60Hz

Teljesítmény:

450W
Biztonsági figyelmeztetések
· Soha ne hagyja a készüléket felügyeletlenül, ha a védő földdel ellátott elektromos hálózathoz csatlakoztatva van
· A használaton kívüli eszközt tartsa gyermekektől gondosan elzárva

· Az eszközt csak a használati  útmutatóban leírt célra használja. A készülék egyéb, más célú alkalmazása SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES
· Az eszköz bármely nemű sérülése esetén (hálózati kábel szakadása, törött burkolat, vagy víztartály, stb) a használat TILOS. Ilyen esetben juttassa el a sérült készüléket az Alveola szervizközpontjába:

Cím: 1143 Budapest, Gizella út 28/A Tel.: (06-1) 251 22 70/31 és 32-es mellék
· A készülék hálózati kábelét a működés során tartsa távol a felmelegedő részektől. Soha ne kapcsolja be az eszközt a készülék köré tekert hálózati kábellel
· Az eszközbe, valamint annak víztartályába idegen anyagot helyezni TILOS!

· TILOS a készüléket a vízzel feltölteni, amennyiben az a védőfölddel ellátott elektromos hálózathoz csatlakoztatva van
· Soha ne töltse túl az eszközt vízzel a víztartályon megjelölt maximum jel fölé

· A készülék hálózati kábelének házilagos, vagy egyéb nem szakember által történő meghosszabbítása, illetve hosszabbító alkalmazása TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES

· A használat során az eszköznek minden estben egyenes, sima felületet keressen. Nem megfelelő, vagy instabil elhelyezés esetén a készülék használata TILOS

· A vízfeltöltés során a vízbe idegen anyagot (teát, illóolajokat, aromákat és egyéb vegyszereket, krémeket) keverni TILOS
· Az eszköz tisztítása, mozgatása, vagy feltöltése esetén minden esetben húzza ki a hálózati csatlakozóból
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