M6638
Mikrodermabráziós készülék
Használati utasítás
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ALVEOLA COSMETIC KFT.

1143 Budapest, Gizella u. 28/A

Tel.: +36 1 251 2270, fax:+36 1 460 0248

Email: alveola@alveola.hu
Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az Alveola termékeit választotta.

Reméljük készüléke hasznos segítőtársa lesz a mindennapi munka során és folyamatos megbízható működésével hozzájárul kozmetikája sikeres működéséhez.

A megvásárolt készülék csak professzionális felhasználók által történő alkalmazásra készült. Alkalmazásához kozmetikus végzettség szükséges.

Egyéb felhasználók, által történő felhasználás szigorúan tilos!

A használati útmutatóban leírt információk segítségével megismerheti készülékét, valamint elsajátíthatja alkalmazását.

A használati útmutató nem helyettesíti a szakképesítést!

A gépkönyvben leírt kezelési ellenjavallatok, a szakszerűtlen használat, a nem megfelelő szakképesítés hiányából eredő problémákért cégünk nem vállal felelősséget.

Bármely az alkalmazással kapcsolatos kérdésével forduljon az Alveola vevőszolgálatához.

Mikrodermabrázió
A mikrodermabrázió alumínium oxid kristályokkal történő mechanikai peeling kedvező hatásait alkalmazza a bőr megújítására. A kezeléshez együttesen alkalmazott nagy nyomású vákuum és alumínium oxid kristályok eltávolítják a bőr felületén található szennyeződéseket, valamint az ott felhalmozódó elhalt szarulemezeket. A peeling hatására a bőr felszívó képessége javul az alkalmazott hatóanyagok felszívódása fokozódik. A mechanikai peeling hatás mellett a bőr finom nyirokmasszázsát is elvégezhetjük. Ennek következtében fokozódik a nyirokfolyadék áramlási sebessége, a salakanyagok elszállítása felgyorsul. A bőr tápanyag és oxigén ellátása növekszik. A kezelés hatására a bőr szintbeli különbségei csökkennek.  
A mikrodermabráziós eljárást a test bármely területén alkalmazható. Általában már az első alkalommal jelentős eredményeket mutat. Az eljárást sikeresen alkalmazhatjuk a ráncok, aknés hegek, baleseti hegek, tisztátlan problémás bőrök esetén is. A kezelések ismétlési száma a probléma jellegétől és a bőrhibák súlyosságától változhat.
Kristálykiegyenlítő rendszer
Az M6638-as mikrodermabráziós készülék egy speciális kristálykiegyenlítő rendszerrel van felszerelve. A folyamatosan nagy nyomáson tartott vákuum a kristályok egyenletes áramlását biztosítja a rendszerben, valamint utánpótlásukat a kezelőfejben. A folyamatos teljesítmény továbbá megakadályozza a kristályszemcsék letapadását a szűrőkön, így garantálva hibamentes működést.

Kezelések gyakorisága

A kezelendő bőrproblémától függően különböző kezelési számok szükségesek. Az egyszerűbb a bőr sejtjeinek frissítését célzó kezeléseknél kevesebb, míg a komolyabb bőrszerkezetet befolyásoló kezeléseknél pl.: hegek több ismétlési szám szükséges. 

Bőrtisztítás



1-2 kezelés

Bőrfiatalítás



4-5 kezelés

Ráncok kezelése


6-8 kezelés

Hegek kezelése


8-10 kezelés

Pigmentfoltok


8-12 kezelés

A kezelések ismétlési ideje (2 kezelés között eltelt idő) a bőr sejtciklusától függ. Az új sejtek képződéséhez 7-14 nap szükséges, így az ismétlési időt is ehhez kell alakítani. Az átlagos ismétlési szám 10-12 nap.
Mikrodermabrázió hatásai

· Elhalt szarusejtek eltávolítása

· Bőrtisztítás

· Hatóanyagok felszívódásának fokozása (a bőrtisztításon keresztül)

· A bőr vérkeringésének javítása

· Sejtanyagcsere folyamatok gyorsítása

· A sejtek oxigén és tápanyagellátásának fokozása

· Salakanyagok elszállításának segítése

· A bőr sejtmegújító folyamatainak felgyorsítása

· A bőr kollagén termelésének, ezáltal rugalmasságának fokozása
A mikrodermabráziós kezelés ellenjavallatai (kontraindikációk)

· Gyulladásos folyamatok

· Gyengült érfalak

· Vérzékenység

· A bőr bakteriális, vagy vírusos fertőzése

· Herpesz

· Daganatos megbetegedések

· A bőrfelszín sérülése (sebek), friss sérülések
· Antibiotikumok szedése esetén (fényérzékenységet fokozhatja)

· Pacemaker (szívritmus szabályzó)

· Terhes állapot

· Roacutan kezelés alatt és utána 4-5 hónapig
· A készüléket ne alkalmazza egyidőben IPL, vagy lézer kezeléssel együtt

Amennyiben a kezelések során vendégénél Ön által nem azonosítható betegséget észlel, vagy  nem ismert bőrelváltozással találkozik szakítsa meg a bőrcsiszolást. A további kezelések megkezdése előtt vendége konzultáljon kezelőorvosával, bőrgyógyászával.
FIGYELEM!

A kezelés után közvetlenül és az azt követő egy hétben fényvédő krém használata kötelező mindennapos gyakorisággal!
A közvetlen napsugárzást és szoláriumozást kerülni kell!
Készülék kicsomagolása
A készülék kicsomagolása előtt győződjön meg a doboz épségéről. A sérült doboz a készülék szállítás közbeni megsérülésére adhat okot, mely hibás működést eredményezhet. Ilyen esetben az első használat előtt mindenképpen győződjön meg a kezelőszervek helyes működéséről.
Kezelőszervek ismertetése
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1. Főkapcsoló

2. Hálózati csatlakozó 

3. Motorvédő páraszűrő

4. Bekapcsoló gomb

5. Vákuum mérő

6. A csiszolás erősségének beállítására szolgáló gomb

7. Használt kristály tartó

8. Új kristály tartó

9. Kezelőfej

10. Kristály kiáramlást szabályzó gomb

Üzembe helyezés

· Csatlakoztassuk a készüléket a hálózati csatlakozóval a 230V-os hálózathoz
· A hátoldalon található főkapcsolóval helyezze áram alá a készüléket.

· A készüléket üres kristálytartályokkal szállítjuk. Ez első kezelés megkezdéséhez az új kristálytartó feltöltése szükséges.
· Győződjön meg arról, hogy a tartályokat összekötő szilikon csövek tökéletesen rögzítve vannak-e, valamint azt, hogy a zárókupakok megfelelően zárnak-e.
FIGYELEM!

A mikrodermabráziós készülékek hibátlan működéséhez teljesen zárt rendszer szükséges. Amennyiben valamelyik csatlakozó cső nem megfelelően van rögzítve a kezeléshez szükséges vákuum szivároghat. Ez a készülék nem megfelelő működését eredményezheti.

A kezelőfej csatlakoztatása

Az M6638-es mikrodermabráziós készüléket gyárilag a kezelőfejhez csatlakoztatott csövekkel szállítjuk. Önnek csak a csövek kristálytartályokhoz történő csatlakoztatását kell elvégezni.
Az áttetsző csövet az új kristályokat a feketét a használt kristályokat tartalmazó tartályokhoz kell csatlakoztatni.
A rögzítés előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a kezelőfejen belül ne maradjon szennyeződés. A szállítás közben a csomagoló anyagból hungarocell golyók kerülhetnek a fejbe, melyek dugulást okozhatnak.

Kezelési technika

A gép előlapján található zöld bekapcsoló lenyomásával elindíthatja a kezelést. A vákuum erősségét szabályzó gomb segítségével állítsa be a kívánt teljesítményt vendége egyéni érzetének függvényében. A kezelőfej bőrre helyezése után a kristályok áramlása elindul és a bőrcsiszoló hatás létrejön.
A kezelőfejet egyenletesen mozgassa a bőrfelületen. Célszerű a kezelt területen a bőrt megfeszíteni, hogy egyenletesebb csiszoló hatást tudjunk elérni.

Ügyeljen arra, hogy a kezelőfejet ne tartsa huzamosabb ideig egy helyben, mert a kívánt mélységnél mélyebbre csiszolhat. Ilyen esetben pontszerű vérzést okozhat.

A kezelés közben kövesse az alábbi ábrán megjelölt kezelési irányokat. Csiszolás közben először mindig a ráncok irányában, majd azután a ráncokon keresztül csiszoljon. A kezelési irányok bizonyos esetekben megegyeznek az arc vákuummasszázs irányokkal.
A szem környék kezelése fokozott figyelmet igényel. Ügyeljen arra, hogy a kezelőfej tökéletesen feküdjön fel a bőrre. A fej nem megfelelő használatának következtében a kívántnál több kristály kerülhet a bőrfelületre, mely megnöveli annak a kockázatát, hogy a szemekbe kerüljenek. Amennyiben ez megtörténik bő vízzel a dörzsölést elkerülve mossuk ki a kristályokat.
Kezelés utáni bőrápolás

A mikrodermabráziós kezelés során a bőr intenzív mechanikai peeling hatásnak van kitéve. A kezelés eredményeképp a bőr hidrolipid filmrétege is sérül, amelyet fokozott vízvesztés követhet. Ezt az állapotot a szappanok és detergensek tovább fokozhatják faggyú oldó és szárító hatásuk révén, ezért alkalmazásuk a kezelés után nem tanácsos. Továbbá a kezelést követően hámlasztó, vagy AHA tartalmú készítmények alkalmazása is tilos.
Kiegészítő kezelések

A mikrodermabráziós kezelésbe integrálhatunk más elektrokozmetikai módszereket is. Az ultrahang ideális választás a hatóanyagok bejuttatásához, a kezelés közben kialakulható bőrvörösség csökkentéséhez, valamint a bőr szerkezeti hibáinak regenerációjához. Az ultrahang továbbá fokozza a bőr anyagcsere folyamatait, melynek következtében a bejuttatott hatóanyagok intenzívebben fejthetik ki hatásukat.
Kezelési irányok


Eldobható kezelőcsúcs

Az M6638-as dermabráziós készülék kezelőfejét eldobható műanyag végződéssekkel szállítjuk. Ezt vendégenként cserélhetjük, igény szerint UV sterilizátorban, vagy folyadékban fertőtleníthetjük.
Karbantartás és javítás

A mikrodermabráziós készülékek karbantartása fokozott figyelmet igényel. A készülékbe a kezelőfejen keresztül bekerülhető nedvesség, krémek a kristályok összetapadását és a rendszer eldugulását eredményezhetik. Továbbá az elhasznált kristályok a bőrön található szennyeződésekkel keveredve a használt kristály tartóban található szűrőn is lerakódhatnak. 
A kezelés során ügyeljen arra, hogy mielőtt megkezdi a bőrcsiszolást a bőr teljesen száraz, nedvességtől mentes legyen. Ebben segít, ha a kezelés megkezdése előtt a bőrt egy száraz kendővel áttörli és felitatja a nedvességet.
A használt kristálytartó konténer fedelébe csavarva található porszűrő filtert minden kezelés után, vagy a nap végén alaposan le kell tisztítani. Ellenkező esetben fokozatosan gyengül a készülék hatásfoka. Extrém esetben a kristálykiáramlás meg is áll.
Meghibásodás, vagy nem megfelelő működés esetén hívja az ALVEOLA COSMETIC Kft. ügyfélszolgálatát. Tel.: (06 1) 251 2270.
A javításra elküldött készülékhez szíveskedjen mellékelni a tartozékokat is!

A Mikrodermabráziós készülékek használata során felmerülő

technikai problémák és lehetséges megoldásaik

A leggyakrabban előforduló probléma hogy a készülék működik, de nem, vagy csak gyengén jön a kristály. Ez az esetek döntő többségében gyorsan megoldható az alábbi módokon.

· A használt kristálytartó tartály megtelt

· A szűrő nincs letisztítva

· A szűrő le van tisztítva de, a mikro por miatt már nem ereszti át a levegőt. Ki kell mosni, vagy ki kell cserélni a tartalék szűrőre.

· A csiszoló fejen található szabályzószelep túlságosan ki lett csavarva és úgy lett felejtve.

· A csövek el vannak dugulva (nagyon ritka) szét kell húzni a csöveket, és át kell fújni őket.

· A csiszolófej el van dugulva. Ki kell húzni a csöveket a kezelőfejből és a fény felé tartva, meggyőződhetünk róla, hogy el van e dugulva. Amennyiben nem lehet átlátni a két lyuk (általában a kicsi tud eldugulni) valamelyikén, egy vékony tűvel könnyedén megszüntethető a dugulás. A tűvel nem tudunk kárt okozni a csiszolófejen.

· A kristálytartó tartály kiömlőnyílása van eldugulva. Ki kell húzni a csövet a tartályból és fejjel lefelé meg kell rázni a tartályt, illetve fújjuk át a kiömlőnyílást.

· Sok esetben, ha tartósan alacsony erősséggel használjuk a készüléket (pld. Szem környékén csiszolunk több vendéget) elő fordulhat, hogy egyik fenti probléma sem áll fenn mégis gyengül a kristálykiáramlás. Ilyenkor szinte minden esetben megoldja a problémát, ha felcsavarjuk maximumra a csiszolás erősségét, néhány próbacsiszolást végzünk a kézfejünkön. Ezután újra gyengébbre állítva a fokozatot folytathatjuk a kezelést.

· A kristály nagy mennyiségben ömlik a csiszolófejbe de, mégsem csiszol, sőt kifolyik a vendég bőrére. Nagy valószínűséggel a csövek fordítva lettek bedugva a készülékbe vagy a fejbe. Ellenőrizzük, hogy a számozás szerint dugtuk-e be a csöveket.

Garancia
Az M6638-as mikrodermabráziós készülékre 1 év teljeskörű garancia vonatkozik. A garancia csak a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla, vagy nyugta megléte esetén) érvényes. A vásárlás időpontját a készülék meghibásodásának bejelentésekor, vagy legkésőbb a szervizre történő átadáskor igazolni kell!
Jótállási lehetőségünk nem áll fenn, ha mi, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb felróható, a vásárlás után keletkezett okból következett be. Jótállási felelősségünk megszűnik abban az esetben is, ha a termék javítását, átalakítását – a javítási időn belül – más, velünk jogviszonyban nem álló cég vezette.
A garancia illetékességének helye Budapest.
Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:

230V

Működési frekvencia:

50Hz

Vákuum nyomás:

150mBar

Tömeg:


10kg

Tartozékok:


1db kezelőfej





1db csatlakozócső a kezelőfejhez





1db tápkábel





1db tölcsér





2db tisztítókefe





3db kezelőcsúcs (kicsi)





5db kezelőcsúcs (normál)





5db kezelőcsúcs (ferde)





10db fúvóka





10db szilikon-gyűrű





2db kristálycsomag





1db imbuszkulcs

Nyilatkozat

Név:……………………………………………………………………………..……………….

Cím:………………………………………………………………………………..…………….

Telefonszám:…………………………………………………………………………………….

Nyilatkozom, hogy a mikrodermabráziós kezelés alatt nem állok bőrgyógyászati, belgyógyászati, ideggyógyászati, lézeres, IPL (villanófényes bőrfiatalítás, szőrtelenítés) és egyéb fényterápiás kezelés alatt. Nem szedek antibiotikumot és teljesítményjavító szert. Szervezetemben nincs beültetve pacemaker (szívritmus szabályzó). Nincs tudomásom vérzékenységről, daganatos megbetegedésről és semmilyen gyulladásos folyamatról (pl.: láz) szervezetemben.

Dátum:……………………………….
……………………………………….

       Kezelésben résztvevő aláírása 
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